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Las férulas postquirdrgicas para tobillo desempefian un papel clave en la b RE) 12 rmi
Y BIENESTAR INNOVACION E Y CONSUMO
inmovilizacibn 'y recuperacién tras intervenciones como artrodesis, NS e Revision clinica y
artroplastia o reparaciones ligamentosas. Los métodos tradicionales suelen we & CXD requisitos

ser poco adaptables a la morfologia individual, lo que limita su eficacia y
comodidad. Ademas, su peso, rigidez y ventilacion deficiente pueden generar
incomodidad, rozaduras o problemas de higiene. En este contexto, la
fabricacién aditiva y el disefio generativo se consolidan como alternativas
innovadoras para desarrollar férulas ligeras, ergondmicas y ajustadas a las

necesidades especificas de cada paciente. Escaneo 3D del

tobillo
OBJETIVO
Desarrollar una férula postquirurgica personalizada para tobillo, combinando
fabricacién aditiva y disefio generativo.
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